
1 Presiona el botón de seguridad 
mientras retire la base transparente

2 Inserta el 
cartucho. Presionar 

hacia abajo sobre 
superficie plana

3 Haz seguimiento 
marcando una casilla 
de la etiqueta. Coloca 
la base transparente 

hasta el “click”

4 Gira la base 
transparente en 

dirección a las flechas 
hasta notar un “click”. 

Luego, abre la tapa

5 Presiona el botón 
de liberación de 
dosis apuntando 

hacia el suelo. 
Cierra la tapa y 

repita los pasos 4 y 
5 tres veces más.

1 Con la tapa 
cerrada, gira la base 

hasta el “click”

2 Abre 
la tapa 

3 Colócalo en la boca y 
presiona el botón gris

Respimat 3,2,1... Inspira

Escanea este código QR para ver en 
vídeo como utilizar este inhalador


